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Kurs pod nazivom „Analytical skills development course“,  odr`an je od 15.
do 29. novembra 2013. godine u Helsinkiju, Finska. Kurs su poha|ali

u~esnici iz 19 zemalja Evrope, Afrike, Azije i Ju`ne Amerike. 
Kurs se sastojao iz teorijskog i prakti~nog dela. U okviru teorijske nastave

prikazani su principi gasne hromatografije i detektori koji se koriste u sprezi za
gasnim hromatografom, sa akcentom na maseno-spektrometrijom detekoru.

Prezentovani su osnovni delovi i funkcija gasnog hromatografa. Detaljno su
opisane kolone za gasnu hromatografiju (vrste stacionarnih faza, efikasnost
kolone, retencioni faktori, razdvajanje komponenata, tipovi kolona). Na

razli~itim primerima prikazano je testiranje
kolona (odre|ivanje efikasnosti, kontaminaci-
je, aktivnosti). Opisani su i gasovi koji se
koriste u gasnoj hromatografiji, odre|ivanje
protoka kroz kolonu. Na primerima je
pokazano kako se bira kolona u zavisnosti od
vrste jedinjenja koje se analizira (du`ina,
dijametar kolone, polarnost i debljina filma
stacionarne faze). Detaljno su izlo`eni na~ini
injektovanja uzorka u zavisnosti od vrste anal-
ize i analita koji se tra`i. Prikazani su uni-
verzalni i selektivni detektori i obja{njena je
njihova primena u analizi otrovnih hemijskih
supstanci. Tako|e, obja{njeni su osnovni prin-
cipi kvalitativne analize i parametri koji mogu
da pomognu u identifikaciji supstanci (reten-
ciono vreme, retencioni indeks). U okviru
kvantitativne analize prikazane su metode
eksternog i internog standarda, kao i metoda
dodatog standarda. Na poslednjoj prezentaciji

prikazano je korisni~ko odr`avanje opreme i mogu}nosti re{avanja problema
(curenje gasa, zamena septuma, skra}ivanje i menjanje kolone, ~i{}enje i zame-
na lajnera, primena QC („quality control”) testa u proveri ispravnosti instrumen-
ta).

Ukratko su prikazani principi brze gasne gromatografije, {to je nova metoda
u analiti~koj hemiji.

U okviru rada u laboratoriji u~esnici su obu~eni da skra}uju kapilarnu kolonu,
menjaju septum i lajner, rukuju {pricem za gasnu hromatografiju i instaliraju
pres-fit konektor. Pokazan im je softver koji upravlja radom gasnog hro-
matografa. Izvr{ena je analiza gasa i izra~unavani su linearni i zapreminski pro-
toci gasa nosa~a.



196

Izve{taj/ Reports

MD MEDICAL DATA / Vol.6 NO 2 / Jun/June 2014.

Na prakti~nom delu nastave u~esnici su imali zadatke koje su samostalno
re{avali na osnovu prethodno ste~enih teorijskih znanja. 

U laboratorijskim uslovima vr{eno je injektovanje gasne sme{e i promena
na~ina injektovanja i temperaturnih uslova da bi se dobilo zadovoljavaju}e razd-
vajanje. Primenom splitless i split injektovanja, kao i promenom protoka gasa
nosa~a i temperature kolone u izokratskom programu, dobijeno je dobro razdva-
janje. Nakon toga pod istim analiti~kim uslovima je injektovana QC sme{a i na
osnovu dobijenih hromatograma, primenjenog protoka gasa nosa~a, kolone i tem-
perature, kao i na osnovu hemijske strukture, procenjivan je redosled eluiranja
ispitivanih jedinjenja u osmokomponentnoj sme{i.

Prakti~i deo rada u laboratoriji obuhvatio je i zadatak pode{avanja analiti~kih
uslova na gasnom hromatografu sa plameno-jonizacionim detektorom za dobro
razdvajanje dvokomponentne sme{e i izra~unavanje sadr`aja nepoznate sme{e. 

Na osnovu analize QC sme{e i dobjenog hromatograma u okviru druge anal-
ize izra~unavana su apsolutna i relativna retenciona vremena, kao i retencioni
indeksi analita pod odre|enim analiti~kim uslovima. 

Svi dobijeni rezultati su komentarisani i povezivani sa teorijskim znanjem.
U okviru maseno spektrometrijske analize obja{njeni su principi

funkcionisanja kvadrupolnog analizatora i jonske zamke, kao i sprega vi{e
masenih analizatora (tandem maseni kvadrupolni analizatori). Prikazane su pred-
nosti i nedostaci navedenih analizatora. Tako|e, ukratko je opisana funkcija
detektora i softveri koji se mogu koristiti u analizi. 

Da bi se la{e mogli shvatiti i protuma~iti maseni spektri supstanci, obja{njeno
je postojanje i detekcija izotopa. Prikazane su biblioteke koje se koriste u identi-
fikaciji nepoznatih suptanci, kao i AMDIS softver za interpretaciju spektara
tragova jedinjenja prisutnih u anlizi. Na kraju predavanja o masenoj spek-
trometriji, prikazano je korisni~ko odr`avanje i servis gasnog hromatografa sa
masenim spektrometrom.

Na kursu su odr`ana i predavanja o supstancama koje su klasifikovane kao
otrovne hemijske supstance, njihovim prekurzorima i degradacionim proizvodi-
ma. Prikazane su hemijske strukture nervnih agenasa, njihova nomenklatura i
preporu~ene operativne procedure za njihovu analizu. Metode analize ovih jedin-
jenja podrazumevaju analizu posu|a sa kojim se radi, uzorkovanje, pripremu i
analizu uzoraka razli~itim analiti~kim metodama (GC, LC, CE, GC/MS, LC/MS,
NMR, IR), kao i premenu odgovaraju}e analiti~ke strtegije u obavljanju pouz-
dane identifikacije primenom najmanje dve razli~ite spektrometrijske metode. U
okviru pouzdane identifikacije neophodno je dobro poznavanje i tuma~enje spek-
tara i njihovo pore|enje sa standardnim supstancama analiziranim na isti na~in
kao i uzorak.

U cilju provere znanja i kori{}enja metode gasne hromatografije, u~esnici
kursa su testirani u 2 navrata {to je potvrdilo uspe{nost savladavanja prezento-
vane materije.


